
臺北榮民總醫院醫學研究部「低溫冷凍櫃室」冷凍櫃故障緊急應變流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註： 

1. 致德樓 7-8樓溫度監控室：R861，TEL：3220(由醫學研究部儀器委員會管理) 

2. 致德樓 B1，4，5，6樓溫度監控室：R505，TEL：3233/8617/7409 (由臨床共同研究室管理) 

管理單位應於「低溫冷凍櫃室」設置備用冷凍櫃以便

冷凍櫃故障時提供檢體緊急轉置存放。 

警報原因若為冷凍櫃故障，使用人應前來
處理，將檢體轉置備用冷凍櫃後，依財產
歸屬，由使用人或低溫冷凍櫃財產管理單
位進行維修。 

 

當冷凍櫃溫度異常啟動監控警報，使用人可通知水電

值班單位(TEL：3389)冷凍櫃地點及機號，請其派員

前往檢查電源是否異常或錯誤警報，再回報使用人或

管理單位。 

警報原因為使用人存放/取用檢體
時間過久造成回溫之誤警報。 

使用人應於通知後壹星期內將檢體從備用
冷凍櫃移回原位之冷凍櫃。 

冷凍櫃空間申請人經本院低溫冷凍櫃管理單位審核

通過後，開始放置檢體並應提供緊急聯絡人及緊急聯

絡電話，上述資料異動時亦須主動告知管理單位更新 

本院低溫冷凍櫃室應由管理單位申請裝設溫度監控

警報連線系統並請工務室定期檢測警報發送裝置 

 試驗計劃 

故障冷凍櫃完修後，低溫冷凍櫃管理單位
應將通知中控室警報系統復歸至正常狀

態，並通知使用人冷凍櫃已修復。 

水電值班單位回報使用人或管理單
位，確認誤警報並待冷凍櫃降至正常
溫度，復歸警報訊號。 


