
序號

備用

日期 正常 異常 正常 異常 正常 異常 正常 異常 正常 異常 正常 異常 Max Min

*常班時段每日08:00檢核

*溫度記錄器型號: ESCORT EI-IN-D-32-L/溼度計錄器型號: O-230PK

*環境濕度讀取前次至當日檢核點間最高/最低紀錄

1330-0064 1405-0194

1405-0193

備註檢查者
1215-0006

三號冰箱

1504-0305

二號冰箱 負20度冰箱

0850-0835 0520-293 1504-0339 1213-0010

臺北榮民總醫院藥學部臨床試驗藥局環境溫濕度警示檢核表

室溫1

1213-0007

環境濕度*

O-230PK

 年     月

負80度冰箱

0520-362 0520-292

一號冰箱

附件1


