      臺北榮民總醫院醫療儀器設備(集中)採購案規格（範）表             (中華民國113年03月13日北總補字第1130600549號函第2次修正）
	項  次
	
	購案編號
	
	預算金額
	

	設備名稱
	
	數量
	
	單位
	

	招標標的之規格、規範、功能、效益、要求事項與開標審查要件：

	

	

	

	

	

	※衛生主管機關核發之許可證明文件：□需要       □不需要：
  （凡規格欄或效能欄如載明詳如中文仿單者，一併檢附仿單。）
※衛生主管機關核發之QMS（GMP）/QSD許可證明文件：□需要       □不需要

	交貨期限：    天〈含例假日〉【請依需求及公平合理原則訂定，如60天、90天等，若有特殊需求或條件請一併註明】
安裝期限：    天〈含例假日〉
測試期間（或條件）：
驗收條件：

	工務室、醫學工程部相關規格（總院請依會辦意見填寫或增列；分院及榮家請依需求自行訂定）：
1.電源、電壓：□單相 60 HZ，□ 115±5% 伏特； □    相          HZ，□         伏特

※售院設備應直接使用上述電源，禁止外加電源變壓器。

2.得標廠商請依「臺北榮民總醫院新購醫療設備查驗規範」規定辦理。是□    否□

	放置(施工)地點：              醫院                  （地點）

	資訊室相關規格（總院請依會辦意見填寫或增列；分院及榮家請依需求自行訂定）：
本案儀器產出影像、圖形資料上傳本院PACS系統：是□    否□
儀器產出影像、圖形資料須符合DICOM 3.0標準，所含的DICOM TAG至少須包括病歷號、申請序號(Accession Number)、姓名、性別、檢查日期、儀器種類、儀器代碼及身分證字號等功能。

※(1)售院設備屬公務用之資通訊產品不得使用大陸廠牌。

(2)依資通安全管理第3條定義：資通訊產品包含軟體、硬體及服務等項目，另具有連網
能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品。

	保固期限及責任：保固  三  年責任與零配件供應。

	其他：請附投標標的品項清單（含配件等明細），並註明廠牌、產地、型號。

	如規格標註允許(或)同等品者，依採購法及細則辦理。

	需求機關：
	二級主管
	一級主管

	申購單位：       部        科

聯絡人:

外線連絡電話:
	
	

	
	另併簽呈或申購單陳核者，得免重覆核章
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